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29. Agenzia provinciale per I'ambiente e la tutela de! clima

29.3. Laboratorio analisi acque e cromatografia
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Eingangsprotokoll - pretacallo in entrata ; ‘
o GG s 23.12.2004 ACCREDIA 1§
Sakratanat - Segrstseria
9.04.01. Anlagen - Impianti LAB N° 0434 L
| I | || H | | I ||| I | ||| | |‘| Membro degll Accord! di Mutue Riconoscimento
067+67G7 EA, IAF e ILAC

00520444

Signatory of EA, TAF and ILAC

Mutual Recognition Agreements

Auftraggeber:

SISP MERAN DIENST FUR HYGIENE UND OFFENTLICHE
GESUNDHEIT

Goethestr. 41/A

39012 MERAN BZ

Weitere Empfénger:

BURGERMEISTER DER GEMEINDE PRAD STILFSERJOCH
Hauptstrasse 44

39026 PRAD AM STILFSERJOCH BZ

AMT FUR GEWASSERSCHUTZ
Amba-Alagi-StraBe 35
39100 BOZEN Bz

Committente:

SISP MERANO SERV.AZ. IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Via Goethe, 41/A
39012 MERANO BZ

Altri destinatari:

SINDACO DEL COMUNE DI PRATO ALLO STELVIO
via Principale 44

39026 PRATO ALLO STELVIO BZ

UFFICIO TUTELA ACQUE

Via Amba Alagi 35

39100 BOLZANO BZ

Rapporto di prova/Priifbericht 24LA13999 del/ivom 20/12/2024

Descr. campione/Beschr. Probe: # studio falda
Punto di prelievo/Entnahmepunkt: # 067-T0001-T01

PRATO ALLO STELVIO/PRAD AM

STILFSERJOCH , Prato allo Stelvio / Prad

am Stilfserjoch

pozzo zona artigianale / Tieforunnen

Handwerkerzone

Ente prelevatore/Entnahmeamt:
SANITA' PUBBLICA

SISP MERANO SERV.AZ. IGIENE E

Verbale prel./Entnahmeprot.: # W-554

Prelevato il/Entnommen am: # 26/11/2024
Ricevuto il/Eingelangt am: 26/11/2024
Inizio analisi/Analysenbeginn: 27/11/2024
Fine analisi/Analysenende: 29/11/2024

Prelevatore/Entnehmer: # Koch Elmar

Parametro Metodo Risultato | Unita di misura| Limite
Parameter Methode Ergebnis | Mapeinheit | Grenzwert
Colore . SOP-D3.2-062 (rev. 2; 2014) conforme

Farbung konform

Qdore i SOP-D3.2-062 (rev. 2; 2014) conforme

Geruch konform

Sapore * SOP-D3.2-062 (rev. 2; 2014) conforme

Geschmack konform

Conducibilita elettrica specifica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 55 Met ISS BDA 415 uSiem 2500
Spezifische elektrische Leitfdhigkeit 022

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 68 Met ISS BCA 8.1 u. pH

pH-Wert 023

Durezza totale (da calcolo) APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 23 °F

Gesamthdrte (berechnet)

Sadio APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 6 mg/L

Natrium

Alcalinita (espressa in CO3) UNI EN ISO 9963-1:1998 0 mg/L

Alkalitét (ausgedrdckt in CO3)

Alcalinita (espressa in HCO3) UNI EN ISO 9963-1:1998 239 mg/L

Alkalitdt (ausgedriickt in HCO3)

Capacita acida Ks 4.3 L|UNFEN ISO 9963-1:1098 3.92 mmol/L

Séurekapazitdt Ks 4.3

Ossidabilita Rapporti ISTISAN 2007/31 pag 97 Met ISS BEB <0.5 mg/L

Oxidierbarkeit 027

Ammonio (espresso in NH4) APAT CNR IRSA 3030 Man 29 2003 <0.05 mg/L.

Ammonium (ausgedrdckt in NH4)

Il presente rapporto di prova ripraducibile solo nella sua forma inte

le, siriferisce

Der vorli Pr darf nur vollsta vervielfalti

a prava e, qualara prelevato dal cliente, cosl come ricevuto.

werden und bezieht sich ausschlieBlich auf die untersuchte Probe. Ee| EMnahme durch den Kunden gilt der Bericht ftIr die Probe in ihrem angelieferten Zustand.
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LAB N° 0434L

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Rapporto di prova/Priifbericht 24LA13999 del/vom 20/12/2024

*Prova non accreditata da ACCREDIA / Von ACCREDIA nicht akkreditiertes Prufverfahren
Limiti riferiti a/Grenzwerte gemép: D.Lgs 3/04/2006 n.1562 All.1 parte terza - punto B (G.U. nr. 88 14/04/2006) e s. m. i.

Nota:
Prelievi ed analisi per controllo qualita’ delle acque sotterranee in provincia di Bolzano (studio falda).

Bemerkung:
Probenahme und Analysen zwecks Grundwasserkontrofle in der Provinz Bozen.

! Tecnico referente - die Bezugsperson Il Direttore dell'Ufficio - Der Amtsdirektor
Christian Bachmann

Clara Doris - 0471/417283
(sottoscritto con firma digitale / mit digitaler Unterschrift unterzeichnet)

le, si riferisce i al pi a prova e, qualora prelevato dal cliente, cosl come ricevuto.
Probe, Bei durch den Kunden gilt der Bericht fiir die Prabe in ihrem angelieferten Zustand.

Il presente rappaorto di prova, riproducibile solo nella sua forma integs
Der i P icht darf nur lig vervielfaltigt werden und bezieht sich ielich auf die
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